
Поверка 

осуществляется в соответствии с документом МП 36131-09 (Раздел «Поверка 

прибора» Руководства по эксплуатации «Анализаторы спектра N9320A, 

N9320B. Руководство по эксплуатации»), согласованным с руководителем 

ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» 11 августа 2009 г. 


